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Resumen:

La braquiterapia de alta tasa de dosis con Co-60 para cáncer de cuello uterino requiere verificación independiente de las distribuciones de dosis calculadas por el sistema de planificación SagiPlan®, basado en el formalismo TG-43, debido a sus limitaciones geométricas y la ausencia de condiciones reales de dispersión. El objetivo fue determinar las distribuciones de dosis en braquiterapia HDR mediante simulaciones con MCNP y mediciones experimentales con dosímetros OSL, evaluando la exactitud dosimétrica del TPS. Se construyó un maniquí cilíndrico simulando condiciones clínicas reales, incorporando dosímetros OSL NanoDot™ ubicados a 1 cm del eje central y a 6.5 cm de altura. Se realizaron tres irradiaciones con una fuente de Co-60 mediante el sistema HDR SagiNova®, planificando 2 Gy con SagiPlan® (versión 2.1.3). Paralelamente, se modeló el experimento en MCNP replicando la geometría y condiciones de irradiación. Los resultados mostraron que las mediciones OSL y las simulaciones MCNP presentan concordancia con las dosis del TPS, con discrepancias del 5 % respecto a los OSL y del 3 % frente al sistema de planificación. Se concluye que SagiPlan® reproduce consistentemente las distribuciones de dosis y que la combinación de simulación Monte Carlo y dosimetría OSL constituye un método robusto de verificación dosimétrica independiente.
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Figura 1

Distribución de dosis.
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Nota: (a) Distribución de dosis, mediante el método Montecarlo MCNP. (b) Distribución de dosis, mediante el sistema de tratamiento de planificación (TPS). (c) Distribución de dosis mediante dosímetros nanoDot.



Tabla 1

Dosis absorbidas obtenidas por simulación, planificación y experimental.
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image2.png
MCNP5 (Tally F§) _ TPS _nanoDot  MCNP5 MCNP TPS
dem) ~Dosis  Error  Dosis  Dosis  VsTPS Vs Vs
(Gy) _ Relativo  (Gy)  (Gy) OSL__ OSL

224 0,01 231 235 29%  47% 1.9%

1 227 0,01 233 239 27%  50% 24%
229 0,01 235 239 26%  42% 1.6%

226 0,01 232 238 27%  50%  24%

0,58 0,02 057 056 28%  5.2% 23%

2 0,58 0,02 059 06l 27%  50% 23%
0,57 0,02 055 054 29%  49% 1.9%

0,58 0,02 056 055 29%  51%  22%

025 0,03 026 027 23%  5.2% 3.0%

3 025 0,03 026 026 27%  50% 23%
024 0,03 025 026 24%  51% 27%

026 0,03 026 028 26%  51%  2.6%

0,14 0,04 014 014 29%  5.1% 22%

4 0,14 0,04 014 015 28%  48% 21%
0,14 0,04 014 015 27%  53% 2.6%

0,14 0,04 015 014 21%  51%  29%
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